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Introduction

Une analyse minéralogique a été réalisée par MINAPATH sur des biopsies
utérines et des implants de patientes qui ont subi une opération pour le
retrait de leurs implants contraceptifs de type ESSURE.

Biopsie de trompe utérine Implant ESSURE
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Perspectives d’analyses sur Implants ESSURE (implant) 
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Les différents tissus analysés  Publication Euroepan
Journal 2020
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Les conclusions de l’article European Journal 

‐ Probable relation causale granulomatose des trompes à l’étain et 
signes locaux

‐ Relation causale étain et signes sytémiques encore à prouver 
‐ Proposition de mesurer les taux d’étain dans le sang 
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Résultats
En octobre 2019, un protocole d’investigation des implants ESSURE a été écrit
conjointement par MINAPATH et les laboratoires CYPATH et TECHNIPATH afin de
préparer les biopsies en paraffine de manière à optimiser la recherche de
particules minérales issues des implants ESSURE.

Sur les 58 biopsies utérines analysées, 14 ont été faites en suivant protocole
d’investigation des implants ESSURE.



Patient et méthode

● 51 patientes

● Age : 36 à 59 ans après une

● Temps moyen d’exposition : 65,6 mois (ET : 29,2 mois; Minimum : 0,7 mois,
Maximum: 138 mois).

● 58 biopsies (39 trompes, 9 cornes, 8 trompe + corne, 1 ganglion recto vaginal,
1 biopsie utérine non identifiée).

● 31 implants

● Analyse MEB associée à une analyse d’émission de rayons X (EDX).



Résultats

Nombre %
Compo Sn 919 45.7
Compo Ca 670 33.4
Compo Si 134 6.7
Aciers 82 4.1

Endogène 52 2.6
Compo Ti 29 1.4
Compo W 24 1.2
Compo Fe 25 1.2
Compo Cl 19 1.0

FeO 12 0.6
Compo Nb 9 0.4
Al métal 9 0.4
Compo F 5 0.2
Compo Ni 5 0.2

SBa 4 0.2
Compo Al 3 0.1
Compo Ag 2 0.1
Compo Cr 2 0.1
Compo Ba 1 0.05
Pt métal 1 0.05
ZrPt 1 0.05
Au 1 0.05

Analyse des 44 biopsies utérines dont la préparation n’a pas suivi le protocole 
d’investigation des implants ESSURE (n=2009 particules).



Résultats

Nombre %

Compo Sn 627 74.1
Compo Si 66 7.8
Compo Ca 62 7.3
Compo Fe 40 4.7
Aciers 36 4.3

Compo Ti 11 1.3
Compo Pt 2 0.2

AgO 1 0.1
TiO 1 0.1

Composé Sn 
74,1%

Composé Fe 
4,7%

Acier 
4,3%

Composé Si 
7,8%

Composé Ca 
7,3%

Autres 
0,5%
a

a Compo Ti   1,3%

Analyse des 14 biopsies utérines dont la préparation a suivi le protocole 
d’investigation des implants ESSURE (n=846 particules).



Conclusions

● La majorité des particules analysées dans les biopsies utérine de patientes
opérées pour retrait d’implants contraceptif ESSURE sont des particules
composées d’étain.

● Des particules d’étain ont été trouvées dans 63,6% (28 sur 44) des biopsies
dont la préparation n’a pas suivie le protocole d’investigation des implants
ESSURE contre 92,9% (13 sur 14) des biopsies dont la préparation a suivi le
protocole d’investigation.

● Le protocole d’investigation des implants ESSURE, augmente de 29,3% les
chances de trouver des particules d’étain dans les biopsies utérines.



Résultats

Analyse des 31 implants ESSURE au niveau de la zone de soudure

● Soudure absente : 8

● Soudure présente et très dégradée : 7

● Manchon organique et présence de beaucoup de particules : 9

● Manchon organique avec peu de particules : 7





Réunion ANSM 
1 er Octobre 2020

.Contexte Minapath

.Le premier cas clinique : Mme V

.La publication Journal Européen de Gynecologie

.L’actualisation Fin Aout
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‐Données FDA : le seul implant avec Etain
‐ Données analyses minéralogiques
‐ Données Conceptus 2004: l’étain s’érode 200 fois plus que le Nickel et 1000 fois plus que le Chrome
‐ Donnés Bayère 2019: confirmation
‐ Données dosage Etain: les premiers cas positifs : dosage à faire sur sang total 
‐Données chimiques: methylation des ions étain par oxydoréduction
‐ Données cliniques toxicologie organo‐étain: l’expérience du Stalinon en 1954
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CONCLUSIONS  SUR LA RELATION CAUSALE

Les signes locaux : l’usure de la soudure en étain est certainement 
responsable d’une granulomatose inflammatoire des trompes et des 
cornes utérines responsable en partie des douleurs et des troubles 
hémorragiques

Les signes systémiques : il est probable que la diffusion d’ions étains 
favorisent par des mécanismes d’oxydo‐réduction,  la création d’organo‐
étains dans l’organisme   entraînant  des troubles neurologiques : 
céphalées, douleurs lombaires, troubles de mémoire, troubles de la vue , 
troubles de l’équilibre …. Des études complémentaires sur un plus grand 
nombre de patientes avec des dosages d’étain dans le sang total  avant et 
après explantation sont souhaitables.




